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Introduction:  The operating room because of the revenue to be named as the beating heart 
treatment centers. Continue to work so that an effective and regular operation room, the 
hospital will survive economically. Therefore, the standard exercise equipment and space 
necessary to provide optimal care. These studies to evaluate operating room in Sabzevar. 
Materials and methods: This was a cross-sectional descriptive study . Samples in this study 
were included in the operating rooms of three hospitals in Sabzevar. research tool  was check 
lists that  prepare according to the Health Department will. After obtaining the necessary 
permits researchers refer to the operating room and see the current status of each operating 
room to be completed. With use check  List status 6 operating room  was compared. The 
collected data were analyzed using SPSS software. 
 Results: Hospital of Sabzevar city in terms of standards dealing with fire ,standards patient 
safety, personnel safety, infection control, was optimal level .in physical standards and the 
equipment was placed in the middle. 
Conclusion: Hospital managers also continually assess operating room standards,  and they 
have consider continuous improvement. 
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داردهای ایمنی در بخش اتاق عمل، بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ارزیابی میزان رعایت استان
 1392در سال
 4،رحیم اکرمی3، رویا اکبرزاده2*، حسین طبسی1سمیرا فوجی
 moc.oohay@ijofarimas
 13/06/21:تاریخ پذیرش نهایی   13/06/11 :تاریخ دریافت
به طوری که ادامه موثر و منظم . شوداز اتاق عمل به دلیل درآمد زا بودن به عنوان قلب تپنده مراکز درمانی نام برده می :مقدمه
بدین منظور، بهرمندی از تجهیزات و فضای استاندارد جهت . شودکار اتاق عمل باعث حفظ بقاب اقتصادی و مالی بیمارستان می
 .باشداین پژوهش به منظور بررسی وضعیت اتاق عمل های شهر سبزوار می.استارائه خدمات درمانی مطلوب ضروری 
های پژوهش در این تحقیق شامل اتاق نمونه. این مطالعه از نوع توصیفی بوده که به روش مقطعی انجام شد :هامواد و روش
های وزارت بهداشت و درمان تهیه و ملابزار تحقیق چک لیست بود که براساس دستورالع. بیمارستان شهر سبزوار بود 1عمل های 
محقق بعد از کسب مجوزهای لازم با مراجعه به اتاق عمل ها و مشاهده وضعیت موجود هر اتاق عمل آنها را تکمیل . تدوین شد
 SSPSر آوری وارد نرم افزاها پس از جمعداده. بعد بررسی و مقایسه شد 0با استفاده از چک لیست وضعیت اتاق عمل ها در . نمود
 .شد و تجزیه و تحلیل گردید
بیمارستان مورد بررسی شهرستان سبزوار از نظر میزان استانداردها در سطح استانداردهای مقابله با آتش سوزی، ایمنی  :هایافته
رار بیمار، ایمنی پرسنل، کنترل عفونت در سطح مطلوب و در سطح استانداردهای فیزیکی و وسایل و تجهیزات در سطح متوسط ق
 .داشت
 .ها را در نظر داشته باشندمدیران بیمارستان ضمن بررسی مداوم رعایت استانداردهای اتاق عمل، بهبود مستمر آن :گیرینتیجه
 استانداردها، ایمنی، اتاق عمل :کلید واژه ها
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 :مقدمه  
های کار در سیستم ترین محیطاتاق عمل یکی از پیچیده
این پیچیدگی در مسائل . های بهداشتی استمراقبت
همچنین استفاده از مربوط به بیمار و پروتکل درمانی و 
 ).1(شود سطح بالای تکنولوژی در اتاق عمل آشکار می
در این رابطه نیاز به مدیریت موثر برای هماهنگی با 
تغییرات سریع و روز افزون جهت تامین ایمنی کارکنان و 
 .بیماران در اتاق عمل ضروریست
هدف از رعایت استانداردها در اتاق عمل، تامین ایمنی 
غل در اتاق عمل و ایمنی بیماری است که کارکنان شا
تامین امنیت مورد نیاز در . تحت عمل جراحی قرار دارد
اتاق عمل کاری است گروهی و همه مسئولیت مشترک 
دارند تا ایمنی خود و بیماران را تامین کنند از این رو 
ای اصول تامین  ایمنی مورد نیاز و تطبیق بازنگری دوره
ای برخوردار وجود از اهمیت ویژهآن با استانداردهای م
است زیرا محدودیت منابع اقتصادی و تجهیزات پزشکی، 
فضای مناسب و غیره نیاز به دقت و اعمال حساسیت هر 
 ).2(نماید چه بیشتر را در ارائه خدمات ایجاب می
تواند مورد بررسی ایمنی اتاق عمل، از چند جنبه می
از نظرگاه کنترل مطالعه قرار گیرد که در این مطالعه 
سوزی، عفونت در اتاق عمل، حفاظت در مقابله با آتش
ایمنی کارکنان، ایمنی بیمار، ایمنی محیط فیزیکی و 
استانداردهای مربوط به وسایل و تجهیزات اتاق عمل مد 
مشکل عفونت مسئله تازه و جدیدی نیست و . نظر است
. همواره به عنوان یک مشکل عمده وجود داشته است
با پیدایش انواع مواد ضد میکروبی و وسایل استریل  حتی
ها هنوز کننده جدید و متفاوت، بروز عفونت در بیمارستان
کوچکترین غفلت در حفظ پاکی . در سطح بالایی است
تواند جان های استریل میمحیط اتاق عمل و قسمت
گیرد، با ای قرار میبیماری را که تحت عمل جراحی ساده
 ).3(جه سازد خطرات جدی موا
ترین بدون تردید موثرترین، کم هزینه ترین و مطلوب
روش مبارزه با عفونت در هر زمان و مکان، جلوگیری از 
یکی از علل بالا بودن درجه عفونت ). 4(بروز آن است 
تواند عدم رعایت اصول و های عمل میخصوصاٌ در اتاق
هر چند در گسترش . روشهای کنترل عفونت باشد
ها در محیط بیمارستان عوامل و وسایل رگانیسممیگروا
آلوده نقش موثرتری دارند با وجود این در گسترش و 
های بیمارستانی منابع انسانی بیش از انتقال عفونت
 ).8(جامدات موثر هستند 
ها بیوتیکبعلاوه با مصرف بیش از حد و غیر منطقی آنتی
بل این های موجود در بیمارستان در مقامیکروارگانیسم
داروها مقاوم شده و در بین بیماران، کارکنان و محیط 
 ).0(یابند بیمارستان انتشار می
در این مطالعه سعی شده است تا تمام معیارها و 
استانداردهای مربوط به فضای فیزیکی، تجهیزات، 
تسهیلات و ضوابط ایمنی و بهداشتی اتاق عمل مورد توجه 
این موارد طراحی گشته قرار بگیرد و چک لیستی براساس 
های های عمل بیمارستاناست تا به برآورد ایمنی در اتاق
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار پرداخته و در صورت وجود 
 .های ممکن ارائه شودحلمشکلاتی در این زمینه راه
 :ها مواد و روش
این پژوهش به روش مقطعی و از نوع توصیفی انجام شد و 
های های اتاق عمل بیمارستانبخش جامعه آماری را کلیه
متغیرهای . داددانشگاه علوم پزشکی سبزوار تشکیل می
مورد مطالعه شامل رعایت استاندردهای ایمنی از نظر 
فضای فیزیکی اتاق عمل، وسایل و تجهیزات، حفاظت در 
سوزی، ایمنی کارکنان، ایمنی بیماران و مقابله با آتش
ی متغیر اصلی رعایت کنترل عفونت بود که همگی اجزا
. شدندهای عمل محسوب میاستانداردهای ایمنی در اتاق
به منظور مشاهده وضعیت موجود و تطبیق آن با 
. استانداردهای متداول چک لیستی تهیه و تنظیم شد
ها پس از آموزش با استفاده از مشاهده عینی و ارزیاب
 .را تکمیل نمودندپرسش آن
تانداردهای موجود در معاونت چک لیست با استفاده از اس
های اداره سلامت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، آیین نامه
های وزارت بهداشت بدست آمد روایی آن امور بیمارستان
از طریق روایی محتوی و با در اختیار قرار دادن چک 
نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه  81لیست در اختیار 
هت تعیین پایایی چک ج. علوم پزشکی سبزوار تعیین شد
 3لیست از روش آزمون مجدد به این صورت که تعداد 
گر متفاوت به مدت یک بیمارستان توسط دو مشاهده
هفته پس از مراجعه اولیه مجدداً مورد پرسشگری قرار 
 sspsهای وارد گرفته و اطلاعات حاصل از چک لیست
گردید تا با تعیین آلفای کرونباخ سوالات توسط متخصص 
 .آمار، پایایی پرسشنامه تعیین گردد
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 عمل اتاق ایمنی استانداردهای رعایت میزان 
نحوه . دست آمدبه 5.6الفای کرونباخ بدست آمده بالای 
، گاهی 6نمره : امتیاز دهی به سوالات به صورت، هیچ وقت
در نظر  3، همیشه نمره 2، بیشتر اوقات نمره 1اوقات نمره 
میانگین امتیاز حیطه به دست آمد  گرفته شد و سپس
در نهایت ). جواب نامشخص در محاسبات منظور نشد(
گردید و آنالیز  sspsها وارد اطلاعات حاصله از چک لیست
استاندارد امتیاز کسب شده در این . آماری صورت گرفت
، )درصد امتیاز44بالای (مطالعه در سه مقوله خوب 
درصد 68زیر ( ضعیفو ) درصد امتیاز68-44بین ( متوسط
 . طبقه بندی شد) امتیاز
 :هایافته
 1های بدست آمده چنانچه در جدول با توجه به یافته
های دانشگاه علوم پزشکی از شود، بیمارستانمشاهده می
نظر استانداردهای محیط فیزیکی از مجموع امتیاز کل 
درصد را کسب کردند 48امتیاز معادل  211امتیاز،  462
متوسطی از نظر استانداردهای محیط فیزیکی که در سطح 
 .قرار دارند
از لحاظ استانداردهای حفاظت در برابر آتش سوزی،  
درصد را 84امتیاز معادل  14های مورد بررسی بیمارستان
امتیاز را بدست آوردند که بدین ترتیب از  48از مجموع 
لحاظ رعایت استانداردهای مقابله با آتش سوزی به نسبت 
 .فیزیکی از ایمنی بیشتری برخوردار استمحیط 
های از نقطه نظر ایمنی کارکنان امتیاز کل بیمارستان
امتیاز بدست آمد که به نسبت امتیاز  511مورد بررسی 
درصد درصد از حد نصاب ایمنی را 15، میزان 441کل
کسب نمودند که نشان دهنده سطح مطلوبی از رعایت 
 .باشدکارکنان میاستانداردهای ایمنی برای حفاظت 
از لحاظ رعایت استانداردهای ایمنی بیماران از مجموع 
های دانشگاه علوم پزشکی سبزوار امتیاز، بیمارستان 144
درصد از مجموع 54امتیاز شدند که با  043قادر به کسب 
 .امتیاز استاندارد از این نظر ایمنی خوبی برخوردار بودند
های های بیمارستاندر مورد کنترل عفونت، اتاق عمل 
امتیاز یعنی  024امتیاز کل،  548مورد بررسی از مجموع 
درصد استاندارد را کسب کردند که در وضعیت 44معادل 
 .مناسبی از نظر کنترل عفونت قرار دارند
امتیاز،  558از نظر استانداردهای تجهیزات نیز از مجموع 
 درصد50امتیاز معادل  864های مورد بررسی بیمارستان
را کسب کرده اند که در سطح متوسطی از نظر 
 .استانداردهای تجهیزات قرار دارند
-درصد ایمنی، به نظر می24از نظر ایمنی کلی با کسب 
های مورد بررسی دانشگاه علوم پزشکی رسد بیمارستان
 .سبزوار در حیطه ایمن قرار دارند
 
 2331های دانشگاه علوم پزشکی سبزوارهای بیمارستانهای مختلف در اتاق عملایمنی از جنبهمیزان رعایت موارد : 1جدول
 درصد امتیاز امتیاز کل امتیاز کسب شده استانداردهای ایمنی ردیف
 48 462 211 استانداردهای فیزیکی 1
 84 48 14 حفاظت در مقابل آتش سوزی 2
 15 441 511 ایمنی پرسنل 3
 54 144 043 ایمنی بیمار 4
 44 548 024 کنترل عفونت 5
 50 558 864 استاندردهای تجهیزات 6
 
های مورد بررسی به صورت جداگانه در بررسی بیمارستان
از نظر رعایت استانداردهای مورد نظر در اتاق عمل طبق 
مشخص شد که بیمارستان محمد واسعی سبزوار  2جدول 
از نظر ایمنی مقابله با آتش سوزی، ایمنی بیمار و ایمنی 
پرسنل در سطح مطلوبی از ایمنی، از نظر ایمنی کنترل 
عفونت و استانداردهای تجهیزات و محیط فیزیکی در 
 .سطح متوسطی از ایمنی قرار دارد
از نظر ایمنی پرسنل  بیمارستان شهید بهشتی سبزوار نیز
از ایمنی مطلوب، از نظر کنترل عفونت و ایمنی بیمار در 
سطح متوسط و همچنین از نظر استانداردهای تجهیزات، 
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مقابله با آتش سوزی و ایمنی محیط فیزیکی متاسفانه در 
 .سطح ضعیفی از ایمنی قرار دارد
بیمارستان شهیدان مبینی این شهرستان نیز از نظر مقابله 
آتش سوزی،استانداردهای تجهیزات،کنترل عفونت،  با
ایمنی بیمار  و ایمنی پرسنل در سطح مطلوبی از ایمنی و 
از نظر ایمنی محیط فیزیکی در سطح متوسطی از ایمنی 
 .قرار دارد
 
ه علوم پزشکی سبزوار های دانشگاعمل بیمارستانهای های مختلف در اتاقدرصد امتیاز کسب شده رعایت اصول ایمنی از جنبه: 2جدول 


















 04/8 درصد 14 درصد 44 درصد 25 درصد 54 درصد 55 درصد80 محمد واسعی 1
 درصد
 درصد 58 درصد 54 درصد 44 درصد 64 درصد 55 درصد 53 درصد 33 شهید بهشتی 2
 درصد 25 درصد 45 درصد 45 درصد 25 درصد 44 درصد 661 درصد 30 شهیدان مبینی 3
 
 :و نتیجه گیری بحث
از آنجا که  امروزه بهبود عملکرد واحد اتاق عمل از نظر 
درآمد زایی کمیت و کیفیت به دلیل اثرات مثبت آن بر 
ها نقش مهمی را ایفا می نماید توجه به ایجاد و بیمارستان
حفظ شرایط استاندارد ایمن و سلامت برای کارکنان و 
ها است از های اساسی مدیران بیمارستانبیماران از دغدغه
طرفی رعایت نکات ایمنی از لحاظ استانداردهای فیزیکی، 
منی بیمار، وسایل مقابله با آتش سوزی، ایمنی کارکنان، ای
و تجهیزات و همچنین رعایت استانداردهای کنترل عفونت 
ها برای همواره مورد توجه از جهت ارزیابی کلی بیمارستان
 .کسب امتیازات لازم بوده است
دهد که اتاق عمل های یافته های این مطالعه نشان می
بیمارستان های مورد برسی تحت پوشش دانشگاه علوم 
 . از ایمنی در حد مطلوبی برخوردار هستند پزشکی سبزوار
در یک مطالعه توصیفی تحلیلی که نحوه کاربرد اصول و 
موازین کنترل عفونت توسط کارکنان اتاق عمل را در اتاق 
بررسی کرد و  4531های شهرستان شهرکرد در سال عمل
جامعه مورد پژوهش آن را کلیه کادر اتاق عمل تشکیل 
های مختلف در حضور در شیفت پژوهشگر با. دادندمی
های مشاهده و مصاحبه، اتاق عمل و با استفاده از تکنیک
های این مطالعه یافته. اقدام به تکمیل پرسشنامه نمود
نشان داد کیفیت رعایت موارد کنترل عفونت در 
بیمارستان های مورد نظر، با استانداردهای بین المللی 
نترل لازم توسط بسیار فاصله داشت که عدم نظارت و ک
مدیران بر رعایت کنترل عفونت توسط مدیران، درگیر 
ای در موارد کنترل عفونت مانند کردن افراد غیر حرفه
انجام ضد عفونی وسایل توسط کادر خدماتی اتاق عمل، 
عدم در دسترس بودن امکانات لازم جهت رعایت اصول 
کنترل عفونت بطور مثال کافی نبودن وسایل پارچه ای 
های عمل، یر گان، ماسک و غیره در بعضی از اتاقنظ
-های عمل از قبیل کفنامناسب بودن فضای فیزیکی اتاق
پوش، درب ها و غیره، عدم رعایت اصول کنترل عفونت 
های عمل که بیشترین موارد مغایرت توسط کارکنان اتاق
شد از علل اصلی فاصله با استانداردها را شامل می
 ).4(حساب می آمد استانداردها به 
با عنوان بررسی  55در تحقیقی که هوشمند در سال 
میزان به کارگیری استانداردهای بین المللی طراحی، 
ایمنی و تجهیزات در اتاق عمل و جراحی سرپایی 
های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیمارستان
انجام داد به بررسی وضعیت اتاق عمل های شهر مشهد در 
اتاق عمل، فضای اسکراب، اتاق عمل، اتاق آماده  بخش 8
سازی بیمار، اتاق وسایل مصرف شده و واحد ریکاوری 
بخش فوق  8پرداخت و استاندارد ایمنی و تجهیزات را در 
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 عمل اتاق ایمنی استانداردهای رعایت میزان 
نتایج حاصل از تحقیق او موید این . مورد بررسی قرار داد
مطلب بود که استاندارد فیزیکی نسبت به تجهیزات کمتر 
-ود و از جمله دلایلی که مطرح نموده بود میشرعایت می
ها و عدم نظر توان به قدیمی بودن ساختمان بیمارستان
این ). 5(دانست ...  خواهی از متخصصین در این زمینه و 
نتیجه با نتایج تحقیق انجام شده تطابق دارد و شاید مهم 
ها، ترین دلیل ضعف موجود در فضای فیزیکی اتاق عمل
 .ها باشدآن ساختار قدیمی
یک مطالعه آینده نگر را از ) 0662(کریستین و همکاران
ها یک تیمی آن. ایمنی بیمار در اتاق عمل انجام دادند
متشکل از کارشناسان عوامل انسانی و جراحان را در یک 
مورد عمل  61مجتمع بیمارستان دانشگاهی برای مشاهده 
خود را جراحی ترتیب دادند و دقیقه به دقیقه مشاهدات 
 .ثبت نمودند
مشکلات متعددی در این مشاهدات یافت شد که به آنها 
اجازه داد تا اتفاقات بالقوه ای را که ایمنی بیمار را به خطر 
این مطالعه نشان داد نحوه ارتباطات . اندازد ثبت نمایندمی
کارکنان، از دست دادن اطلاعات، افزایش حجم کار و 
برای امنیت بیماران در وظایف شغلی، بزرگترین تهدید 
 ).5(اتاق عمل محسوب می شود 
در پژوهش حاضر که به بررسی میزان رعایت استاندارد 
های مورد بررسی دانشگاه های عمل بیمارستانایمنی اتاق
علوم پزشکی سبزوار پرداخته شده است، شش متغیر 
اصلی شامل رعایت استانداردهای ایمنی از نظر فضای 
عمل، مقابله با آتش سوزی، ایمنی های فیزیکی اتاق
پرسنل، ایمنی بیماران ، وسایل و تجهیزات و کنترل 
عفونت مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به یافته های 
های بدست آمده مشخص شد به ترتیب بیمارستان
شهیدان مبینی، محمد واسعی و شهید بهشتی از ایمنی 
منی باشند به طوری که ایبالاتری برخوردار می
های شهیدان مبینی و محمد واسعی در سطح بیمارستان
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